
 

Side 1 af 3 

Udarbejdet af Charlotte K Hjulsager 
Øvrige deltagere Ramona Trebbien 

Kontaktperson i FVST Gudrun Sandø 

    

Dato for henvendelse Dato for svarfrist Dato for afsendelse Versionsnummer 

22.06.2021 22.11.2021 22.11.2021 2 
    

Journalnummer/sagsnummer 
FVST KU SSI 

2021-14-81-14088 061-0236/21-3680 21/04399 

 

 

Besvarelse vedr. 

 Brug af tørsvaber/medie ved prøveudtagning for AI 
 

Bestilling 

1) Hvilke svabre kan anvendes til de forskellige formål, fx mistankeprøver, screening i zoner, 
overvågningsprøver, undersøgelse før slagtning etc. 
 
2) Hvad er eventuelle fordele og ulemper ved hhv. tørsvaber og svaber med medie?  
 
3) Hvilke krav er der til opbevarings- og forsendelsestemperatur og til maksimum periode fra 
prøveudtagning til analyse? 
 
4) Er brug af tørsvabere i overensstemmelse med anbefalinger/vejledning fra EU referencelaboratoriet 
og retningslinjerne fra OIE? 
 
Opfølgende bestilling pr. 10.11.2021 med svarfrist 22.11.2021: 
Jeg har talt med Charlotte Hjulsager om brug af tørsvaber i forbindelse med udtagning af AI 
mistankeprøver. Jeg kan forstå, at det kan være en udfordring at foretage diagnostik straks tørsvaberne 
ankommer til laboratoriet, da de først skal tilsættes AI medie, hvorefter de skal stå et stykke tid i dette 
medie, inden prøverne kan undersøges. Denne procedure kan betyde en forsinkelse af det endelige 
laboratoriesvar.  
 
Vi vil gerne bede om, at vedhæftede besvarelse suppleres med denne information under pkt. 2 ”Hvad er 
eventuelle fordele og ulemper ved hhv. tørsvaber og svaber med medie”, samt at der angives ca. hvor 
meget ekstra tid, det vil tage at få et prøvesvar i forhold til, hvis der anvendes AI medie ved 
prøvetagningen.  
 

 

Svar 

1)  

Til viruspåvisning kan anvendes tørsvabere eller svabere i AI-medie (SSI Diagnostica 

https://www.ssidiagnostica.dk/). 

https://www.ssidiagnostica.dk/
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I princippet kan begge typer svabere anvendes til alle typer af indsendelser. Dog vil DK-VET anbefale at 

udtage svabere direkte i AI-medie ved test af fugle i den aktive overvågning af vilde fugle, når svabere ikke 

udtages på laboratoriet. 

AI-medie: 

Enkeltstyrkemedie (SSI Diagnostika) til svælg- og trachealsvabere, ”3ml” til enkeltprøver og ”7.5ml” til pools 

á op til 5 svabere. 

Kloakmedie (SSI Diagnostika) til kloaksvabere, ”3ml” til enkeltprøver og ”7.5ml” til pools á op til 5 svabere. 

(Kloakmedie kan i princippet også anvendes til svælg- og trachealsvabere, hvis rørene mærkes tydeligt med 

typen af svabere). 

Tørsvabere: 

Tørre svabere i et tomt sterilt prøverør af plastik med skruelåg, der er flere producenter og forhandlere af 

rør. Prøver fra enkeltdyr udtages i 10-15 ml sterilt plastikrør med skruelåg, og helst rund indre bund, mens 

pool á op til 5 svabere udtages i 50 ml rør af plastik med skruelåg. 

 

2) 

Kloak- og Enkeltstyrkemedie (SSI Diagnostika): 

Selve mediet forsendes på frost og skal opbevares på frost indtil ibrugtagning. Efter overførsel af 

svaberprøver til mediet, skal det opbevares på køl, og må ikke fryses. Mediet beskytter virus, således at der 

kan opdyrkes virus fra prøven, også selvom prøven opbevares på køl i nogle dage. Det er et traditionelt 

anvendt og gennemprøvet medie, der giver gode resultater for dyrkning af virus og PCR. 

Tørsvabere udtaget i tomme rør: 

Der er ingen virus-beskyttende stoffer tilstede, prøverne skal hurtigt transporteres på køl (ikke frost) til 

laboratoriet, hvor de tilsættes medie. Hurtigheden hvormed prøven ankommer til laboratoriet og 

opbevaringstid samt temperatur, vil sandsynligvis have en indvirkning på kvaliteten af virus i forhold til 

både PCR og virusdyrkning.  

 

Opfølgende svar pr. 22.11.2021: 

Ved modtagelse af tørsvabere på laboratoriet vil analysetiden og dermed svartiden forlænges med op til ca. 

2 timer, i forhold til hvis der indleveres svabere i AI medie fra SSI Diagnostika (cat. No. 99960, 99961, 

99962, 99963). 

Det er vigtigt at tørsvabere udtages i egnede rør, da det ellers kan forringe sensitiviteten af testen. 

Til tørsvabere skal der anvendes sterile prøverør af plastik (Polypropylen, PP) med skruelåg. 

Svaberne må ikke være monteret i låget. 

Der skal anvendes de svabere FVST sædvanligvis har anvendt. 

 

Én eller max 2 svabere udtages i 10-15 ml rør. 

Pool á op til 5 svabere udtages i 50 ml rør. 

 

Der er flere producenter og forhandlere af rør. 

Rørene skal være som de nedenfor angivne eller tilsvarende: 
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50 ml centrifugetubes af plastik (Polypropylen, PP) 

skruelåg 

ca. 30 mm diameter 

Ca. 115 mm høje 

Sterile, DNA, DNase og RNase-frie 

Fx: https://frisenette.dk/en/produkter/nerbe-plus.FZ26.005/centrifugetubes-pp-50-ml-20-000g-sterile-r-

rnase---dnase-and-pyrogen-free.FZ02-572-8001  

Fx: 50 ml centrifugerør fra SARSTEDT | Køb hos Hounisen  

 

10-15 ml centrifugerør af plastik (Polypropylen, PP) 

Sterile 

Ca. 17 mm diameter 

Ca. 120 mm høje 

Fx: Rør 15 ml, 50 stk/rack, PP, steril | Køb centrifugerør her (hounisen.com) 

Rørene i eksemplet har spids bund, men rør med en indre rund bund kan også anvendes. 

 

3)  

EURL har udgivet guidelines vedr. prøveudtagelse, transport mv. Dokumentet ligger på EURL’s hjemmeside 

(guidelines-and-minimum-requirements-for-diagnosis-of-AI-and-ND.pdf (izsvenezie.com) . Ifølge disse 

guidelines skal svaberprøver nedkøles straks efter udtagelse, men ikke fryses, og indleveres hurtigst muligt 

til laboratoriet, inden 24 timer. 

Svaberne kan indsendes som tørsvabere, eller placeres i et antibiotika-holdigt eller specifikt virus 

transportmedie (AI-medie) og holdes på 4 °C til ankomst på laboratoriet. 

DK-VET vurderer at prøver til PCR kan opbevares et par dage på køl inden test, mens tørsvaberprøver til 

dyrkning skal indleveres til laboratoriet indenfor 24 timer for en god succes for dyrkning af virus. 

 

4)  

Brug af tørsvabere er i overensstemmelse med retningslinjerne fra EURL jf. svar pkt. 3. 

Ifølge OIE Terrestrial Manual 2021, kap. 3.3.4, skal svaberne anbringes i virus transport medie eller PBS pH 

7.0-7.4 tilsat antibiotika.  

 

 

https://frisenette.dk/en/produkter/nerbe-plus.FZ26.005/centrifugetubes-pp-50-ml-20-000g-sterile-r-rnase---dnase-and-pyrogen-free.FZ02-572-8001
https://frisenette.dk/en/produkter/nerbe-plus.FZ26.005/centrifugetubes-pp-50-ml-20-000g-sterile-r-rnase---dnase-and-pyrogen-free.FZ02-572-8001
https://www.hounisen.com/laboratorieudstyr/roer-og-pcr-artikler/centrifugeroer-og-andre-plastroer/centrifugeroer/roer-50-ml-konisk-bund-pp-sterile
https://www.hounisen.com/laboratorieudstyr/roer-og-pcr-artikler/centrifugeroer-og-andre-plastroer/centrifugeroer/roer-15-ml-50-stk-rack-pp-steril
https://www.izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/diagnostic-protocols/guidelines-and-minimum-requirements-for-diagnosis-of-AI-and-ND.pdf

